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• The dispersion tool m
ay heats up during operation. In particular in the processing of hot m

edium
, the tool m

ust be cooled before 
it can be rem

oved from
 the drive.

• W
hen in operation the dispersion tool can becom

e hot. If the dispersion tool is not inserted into the drive flange correctly or the 
m

edium
 is hot, it can becom

e extrem
ely hot.

• D
on’t touch rotating parts during operation.

• N
o liquid m

ay get into the drive unit of the disperser.
• A

brasion of the dispersion equipm
ent or the rotating accessories can get into the m

edium
 you are w

orking on.
• W

hile w
orking w

ith the disperser, the user m
ust w

ear his personal protective equipm
ent, in particular safety goggles.

• Follow
 the health and safety regulations accident prevention regulations.

• D
o not use any dam

aged dispersion tools e.g. w
ith hairline cracks or splits.

• N
ote the operating instructions of the disperser unit.

• W
hen using disposable tube S18/25-ET50, ensure that the dispersing elem

ent has fully engaged in the cover.
• The m

axim
um

 capacity is 30 m
l.

• O
nly operate in a vertical w

orking position.
• The distance betw

een the stand and the dispersing instrum
ent m

ust not exceed 80 m
m

.

• D
as D

ispergierw
erkzeug kann sich w

ährend dem
 Betrieb erw

ärm
en. Insbesondere bei der Bearbeitung von heißem

 Probenm
a-

terial m
uss das W

erkzeug abkühlen, bevor es vom
 A

ntrieb dem
ontiert w

erden kann.
• Im

 Betrieb kann das D
ispergierw

erkzeug heiß w
erden. W

enn das D
ispergierw

erkzeug nicht korrekt in den A
ntriebsflansch 

eingesetzt w
urde oder das M

edium
 heiß ist, kann das W

erkzeug sehr heiß w
erden.

• Im
 Betrieb nicht an drehende Teile fassen!

• Es darf keine Flüssigkeit in die A
ntriebseinheit des D

ispergiergerätes gelangen.
• Eventuell kann A

brieb vom
 G

erät oder von rotierenden Zubehörteilen in das zu bearbeitende M
edium

 gelangen.
• Tragen Sie bei allen A

rbeiten Ihre persönliche Schutzausrüstung, insbesonders eine Schutzbrille.
• Beachten Sie die U

nfallverhütungsvorschriften.
• Benutzen Sie keine beschädigten D

ispergierw
erkzeuge z.B. m

it H
aarrissen oder Bruchstellen.

• Beachten Sie die Betriebsanleitung des D
ispergierantriebes.

• Bei Verw
endung des Einw

eg- Tube S18/25-ET50, m
uss das D

ispergierw
erkzeug vollständig in den D

eckel einrasten.
• D

ie m
ax. Füllm

enge beträgt 30 m
l.

• Betrieb ist nur in senkrechter A
rbeitslage zulässig.

• D
er A

bstand zw
ischen Stativ und D

ispergiergerät darf m
ax. 80 m

m
 betragen.

• L’outil dispersant peut chauffer pendant son fonctionnem
ent. Lors du traitem

ent d’un m
ilieu chaud en particulier, l’outil 

dispersant doit être refroidi avant de pouvoir le retirer de l’entraînem
ent.

• Pendant son fonctionnem
ent, l’outil dispersant peut devenir chaud. Si l’outil dispersant n’est pas correctem

ent inséré dans la 
bride d’entraînem

ent ou si le m
ilieu traité est chaud, l’outil peut devenir extrêm

em
ent chaud.

• N
e touchez pas les parties en rotation pendant le fonctionnem

ent.
• ll faut éviter la pénétration de liquide dans l’unité d’entraînem

ent du disperseur.
• Veuillez noter que l’abrasion de l’equipm

ent de dispersion ou des accessoires tournants peut entrer dans la m
atière que vous travaillez dessus.

• Pendant l’utilisation de disperseur, l’utilisateur doit sélectionner et porter l’equipem
ent de protection individuelle, en particulier des 

lunettes de protection. Veuillez observer les m
esures de prévention des accidents.

• N
e pas utiliser d’outils de dispersion endom

m
agés, qui présentent par exem

ple des criques ou des dédoublem
ents.

• N
otez le m

ode d’em
ploi du disperseur.

• Lors de l’utilisation du tube jetable S18/25-ET50, l’outil de dispersion doit s’enclencher entièrem
ent dans le couvercle.

• Le niveau m
axim

al de rem
plissage est 30 m

l.
• Le fonctionnem

ent n’est autorisé qu’en position de travail verticale.
• L’espace entre le statif et le disperseur doit être de 80 m

m
 au m

axim
um

.
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aterials and chem
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W
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ique
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Caractéristiques techniques

• The dispersion tool com
prises shaft tube, rotor shaft and tw

o bearing shells.
• D

ispersion tools m
ade of plastics are not sterile and not free of D

N
A

 or RN
A

.
• The tools are ideal for applications, w

ith w
hich no cross contam

ination is perm
issible.

• The tools are ideally appropriate for a single - use. H
ow

ever they can be used, depending upon the application, several tim
es too.

• In this case please consider the cleaning references.
• U

se disposable tube S18/25-ET50 for w
orking w

ith the plastic dispersing elem
ent in a closed system

.

• D
as D

ispergierw
erkzeug besteht aus Schaftrohr, Rotorw

elle und zw
ei Lagerschalen.

• D
as Kunststoffdispergierw

erkzeug ist nicht steril, D
N

A
-se oder RN

A
-se frei.

• D
ie W

erkzeuge sind ideal für A
nw

endungen, bei denen keine Cross-Kontam
inationen zulässig sind.

• D
ie W

erkzeuge sind für den Einm
algebrauch ausgelegt, können jedoch je nach A

nw
endung auch m

ehrm
als verw

endet w
erden.

• Bitte beachten Sie in diesem
 Fall die Reinigungshinw

eise.
• Verw

enden Sie ein Einw
eg- Tube S18/25-ET50, um

 m
it dem

 Kunststoffdispergierw
erkzeug in einem

 geschlossenen System
 zu arbeiten.

• L’outil dispersant se com
pose de la tube de tige et de l’axe du rotor et deux coussinets.

• L’outil dispersant de m
atière plastique n’est pas stérile, D

N
A

 ou RN
A

 libre.
• Les outils sont idéaux pour les applications, lors desquelles aucune contam

ination de croix n’est adm
ise.

• Les outils sont idéaux pour une utilisation unique. Ils peuvent cependant être utilisé plusieurs fois ceci dépendant de l’application. 
D

ans ce cas, veuillez s’il vous plaît prendre en considération les indications de nettoyage.
• U

tiliser le tube jetable S18/25-ET50 pour travailler en systèm
e ferm

é avec l’outil de dispersion plastique.

• A
ttention! N

ever run the dispersion tool dry. The bearing w
ill be destroyed w

ithout cooling by the m
edium

.
• A

lw
ays ensure that the dispersing elem

ent does not run dry in som
e cases should spouts develop.

• The fill level of the m
edium

 m
ust be betw

een the m
inim

um
 and m

axim
um

 m
arks.

• M
edium

 m
ay leak out of the overflow

 hole around the m
axim

um
 m

ark.
• The dispersion tools are not suitable for continuous operation.
• D

ispersing causes the m
edium

 to heat up.
• The dispersing elem

ent m
ust not be operated at the m

axim
um

 perm
itted speed of 25000 rpm

 for m
ore than one m

inute.
• Store the dispersing elem

ents in a dry place, in their packaging and at room
 tem

perature.
• The solid bodies in sam

ples m
ust not be frozen or too hard.

• Likew
ise the optim

al dispersion duration and rotating frequency m
ust be determ

ined by attem
pts. U

sually a few
 seconds are sufficient, 

m
axim

um
 duration is one m

inute.
• Longer application tim

es bring no im
provem

ents, increase how
ever the sam

ple tem
perature substantially.

• D
ispose of the tools after use according to the regulations. O

bserve the laboratory regulations.

• A
chtung! D

as D
ispergierw

erkzeug darf nicht trocken betrieben w
erden. O

hne Kühlung durch das M
edium

 w
ird die Lagerung 

zerstört. Verm
eiden Sie unbedingt, dass das D

ispergierw
erkzeug bei Trom

benbildung teilw
eise trocken läuft.

• D
er Füllstand des M

edium
s m

uss sich zw
ischen den M

arkierungen M
IN

 und M
A

X befinden.
• A

us der Ü
berlaufbohrung im

 Bereich der M
A

X- M
arkierung kann M

edium
 austreten.

• D
as D

ispergierw
erkzeug ist nicht für D

auerbetrieb geeignet.
• D

as D
ispergieren führt zur Erw

ärm
ung des M

edium
s. 

• D
as D

ispergierw
erkzeug darf m

it der m
axim

al zulässigen D
rehzahl von 25000 rpm

 m
axim

al eine M
inute betrieben w

erden.
• Lagern Sie die D

ispergierw
erkzeuge trocken, in der Verpackung und bei Zim

m
ertem

peratur.
• D

ie Feststoffkörper in Proben dürfen nicht gefroren oder zu hart sein.
• D

ie optim
ale D

rehzahl und D
ispergierdauer m

uss durch Versuche erm
ittelt w

erden. In der Regel reichen w
enige Sekunden bis m

axim
al 

eine M
inute aus, um

 die Probe optim
al zu zerkleinern.

• Längere A
nw

endungszeiten bringen keine Verbesserung, erhöhen jedoch die Probentem
peratur erheblich.

• Entsorgen Sie die W
erkzeuge nach G

ebrauch vorschriftsm
äßig. Beachten Sie die Laborvorschriften.

• A
ttention! Il ne faut jam

ais utiliser les outils dispersants à sec car les paliers sont détruits sans le refroidissem
ent des outils par la 

m
atière. Éviter im

pérativem
ent que l’outil de dispersion fonctionne partiellem

ent à sec en cas de form
ation de trom

bes.
• Le niveau du m

ilieu doit se trouver entre les repères M
IN

 et M
A

X.
• D

u m
ilieu peut sortir par le trop-plein dans la zone du repère M

A
X.

• Les outils dispersants ne sont pas appropriés à l’opération continue.
• La dispersion cause le réchauffem

ent du m
ilieu.

• L’outil de dispersion doit fonctionner à la vitesse m
axim

ale autorisée (25000 rpm
) pendant une m

inute au m
axim

um
.

• Ranger les outils de dispersion en lieu sec, dans leur em
ballage et à tem

pérature am
biante.

• Les corps solides dans les sondes ne doivent pas être congelés ou trop durs.
• La vitesse de rotation optim

ale et la durée pour l’application correspondante doit être déterm
iné en essais. G

énéralem
ent, peu de 

secondes, au m
axim

um
 une m

inute, suffisent.
• D

e plus longs tem
ps d’application n’apportent pas d’am

éliorations, augm
entent toutefois la tem

pérature d’échantillon considérablem
ent.

• Élim
iner les outils après utilisation conform

ém
ent aux prescriptions en vigueur. Respecter la réglem

entation concernant les laboratoires.

The shaft tubes are m
ade of polycarbonate (PC), the rotor shafts and bearing shells are m

ade of polyetheretherketon (PEEK).
The plastic m

aterials used conform
 to the FD

A
 (Food and D

rug A
dm

inistration A
pproval) - rules.

The parts have a good stability against w
eak acids, chlorides, hypochlorides and m

any other chem
icals.

D
ie Schaftrohre sind aus Polycarbonat (PC), die Rotorw

elle und Lagerschalen aus Polyetheretherketon (PEEK).
D

ie W
erkstoffe sind konform

 m
it den FD

A
 (U

.S. Food and D
rug A

dm
inistration A

pproval) - Regularien.
D

ie Schaftrohre haben eine gute Beständigkeit gegen schw
ache Säuren, Chloride, H

ypochloride und viele andere Chem
ikalien.

Les tubes de tige sont du polycarbonate (PC), l’axe du rotor et les coussinets de polyéther éther-céton (PEEK).
Les plastiques utilisés sont conform

e aux règles de la FD
A

 (Food and D
rug A

dm
inistration A

pproval).
Les parties ont une bonne stabilité contre des acides faibles, chlorures, des hypochlorures et beaucoup d’autres produits chim

iques.

The dispersion tools are not sterile, but they can be sterilised before use.

A
llow

ed procedures
N

ot allow
ed procedures

M
ethod of sterilisation

A
utoclave up to 125 °C w

ith 2 bar
Ethylene oxides
Form

aldehyde (g)
G

luteralhyde (2%
)

G
am

m
a radiation up to 5 M

RA
D

U
V - irradiation

H
ot-air sterilisation 160-190 °C

Biological disinfection
A

lcohol (70%
)

H
ypochlorides (5%

)
Form

aldehyde (40%
)

Phenol derivates
Expanded use of guanidine

Radioactive decontam
ination

Radiacw
ash

Count - O
ff

W
ater / ethyl alcohol / SD

S

Die Kunststoffdispergierw
erkzeuge sind nicht steril, können aber sterilisiert w

erden.

Zulässige V
erfahren

N
icht zulässige V

erfahren
Sterilisationstechniken

A
utoklavieren bis 125 °C bei 2 bar

Ethylen O
xide

Form
aldehyd

G
luteralhyde (2%

)
G

am
m

astrahlung bis 5 M
RA

D

U
V - Bestrahlung

H
eißluftsterilisation bei 160-190 °C

Biologische D
esinfektion

A
lkohol (70%

)
H

ypochloride (5%
) (Chlorbleiche)

Form
aldehyd (40%

)

Phenol D
erivate

A
usgedehnter G

ebrauch von G
uanidin

Radioaktive D
ekontam

ination
Radiacw

ash
Count - O

ff
W

asser / Ethanol / SD
S

Les outils dispersants ne sont pas stériles. A
vant l’utilisation vous les pouvez stérilisés.

Procédures adm
ises

Procédures pas adm
is

Techniques du stérilisation
Traiter à autoclave à 125 °C avec 2 bar
Ethylen d’oxides
Form

aldéhyde
G

luteralhyde (2%
)

Radiation gam
m

a à 5 M
RA

D

U
V - irradiation

A
ir chaud sterilisation avec 160-190 °C

D
ésinfection biologique

A
lcool (70%

)
H

ypochlorures (5%
)

Form
aldéhyde (40%

)

Phenol D
erivate

U
tilisation prolongée de guadinin

D
écontam

ination radioactive
Lavage radiac
Com

ptez - au loin
Eau / éthanol / SD

S

S18D
–10G

–K
S

S18D
–14G

–K
S

S25D
–10G

–K
S

S25D
–14G

–K
S

Suitable for disperser
T 18 digital

T 18 digital
T 25 digital

T 25 digital
W

orking range
m

l
10–100

10–500
10–100

10–500
Stator / Rotor (Ø

)
m

m
10 / 6.8

14 / 9.8
10 / 6.75

14 / 9.5
M

ax. allow
able speed

rpm
25000

M
ax. circum

ferential speed 
m

/s
8.9

12.8
8.5

12
M

in. / m
ax. im

m
ersion depth

m
m

15 / 85
M

aterials in contact w
ith m

edium
Polycarbonate (PC), Polyetheretherketon (PEEK)

M
ax. w

orking tem
perature

ºC
100

Sterilization m
ethods

autoclavable 

Subject to technical changes!

S18D
–10G

–K
S

S18D
–14G

–K
S

S25D
–10G

–K
S

S25D
–14G

–K
S

Passend für den A
ntrieb

T 18 digital
T 18 digital

T 25 digital
T 25 digital

A
rbeitsbereich

m
l

10–100
10–500

10–100
10–500

Stator / Rotor (Ø
)

m
m

10 / 6,8
14 / 9,8

10 / 6,75
14 / 9,5

M
ax. zulässige D

rehzahl
rpm

25000
M

ax. U
m

fangsgeschw
indigkeit

m
/s

8,9
12,8

8,5
12

M
in. / m

ax. Eintauchtiefe
m

m
15 / 85

Produktberührende M
aterialien

Polycarbonat (PC), Polyetheretherketon (PEEK)
Tem

peraturbereich bis
ºC

100
Sterilisierbarkeit

autoclavable 

Technische Änderungen vorbehalten!

S18D
–10G

–K
S

S18D
–14G

–K
S

S25D
–10G

–K
S

S25D
–14G

–K
S

Convient pour m
oteur

T 18 digital
T 18 digital

T 25 digital
T 25 digital

Volum
e utile

m
l

10–100
10–500

10–100
10–500

Stator/Rotor (Ø
)

m
m

10 / 6,8
14 / 9,8

10 / 6,75
14 / 9,5

Vitesse adm
issible m

ax.
rpm

25000
Vitesse périphérique

m
/s

8,9
12,8

8,5
12

Profondeur d’im
m

ersion m
in./m

ax.
m

m
15 / 85

M
atériel en contact avec le produit 

Polycarbonate (PC), Polysulfon (PSU
)

Tem
pérature de travail m

ax. 
ºC

100
M

éthodes de stérilisation
autoclavable 

Sous réserve de m
odifications techniques!


